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ความเป็นมา 
   ในปัจจุบันเครื่องควบคุมการให้สารน้้ามีจ้านวนจ้ากัด การให้สารน้้า
ผู้ป่วยบางรายจึงใช้วิธีค้านวณอัตราหยดสารน้้าและให้สารน้้าแบบ manual 
แทนการใช้เครื่องควบคุมอัตราการให้สารน้้า พบว่า มีผู้ป่วยหลายรายที่ได้รับ
ปริมาณ  สารน้้าไม่ตรงตามแผนการรักษา   
  จากปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นนวัตกรรม “โมบายแอพพลิเคชั่น 
ตรวจสอบหยดน้้าเกลือ” ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยตรวจสอบ
ปริมาณสารน้้าคงเหลือในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อลดระยะเวลาใน
การค้านวณปริมาณสารน้้าคงเหลือ สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  ลดความคลาดเคลื่อนในการให้สาร
น้้า น้าไปสู่การดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และถูกต้อง 
ป้องกันภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย 

วิธีการด้าเนินการจัดท้านวัตกรรม 

1. ศึกษาและออกแบบนวัตกรรม“โมบายแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบหยดน้้าเกลือ” 
2. เขียนโปรแกรมและสร้างแอพพลิเคชั่น  
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดและสาธิตวิธีการใช้นวัตกรรมในหน่วยงาน 
4. ทดลองใช้นวัตกรรมและเก็บรวบรวมผลการด้าเนินการ 
5. ประเมินและสรุปผลการด้าเนินการ  

สรุปและการน้าไปใช้ประโยชน์                                                                          

  นวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยตรวจสอบปริมาณสารน้้าที่ให้กับผู้ป่วย   
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้้าตรงตามแผนการรักษามากขึ้น 
  จากการเก็บข้อมูลกับผู้ป่วยจ้านวน 7 ราย ช่วงเดือน กรกฎาคม 2561  
พบว่า ผู้ป่วยที่ใช้นวัตกรรม“โมบายแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบหยดน้้าเกลือ” 
ได้รับสารน้้าตรงตามแผนการรักษา ร้อยละ 86  และอัตราคลาดเคลื่อนใน
การตรวจสอบหยดน้้าเกลือ  เท่ากับ 0 

รูปภาพประกอบ 

1. เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยตรวจสอบปริมาณสารน้้าคงเหลือ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบหยดน้้าเกลือ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการด้าเนินงาน 
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ระยะเวลา ( วนิาที ) 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาในการตรวจสอบปริมาณสารน้้า 


